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[ 質量標準管理マニュアル ] チェックリスト 

 

日本産業規格ＪＩＳＢ７６１１－２「非自動はかり－性能要件及び試験方法－第２部 取引又は証明用」附属書ＪＣ「実用基準分銅の管理

方法」JC.1に規定された具体的細則である質量標準管理マニュアルの評価を、「質量標準管理マニュアル承認基準」に基づき実施する。 

事業者名  提出年月日 年  月  日 

総合評価 □承 認 可   □要 訂 正（再提出） 訂正を要す項目（                ） 

提出区分 □新規届出   □変更届出 変更内容（                        ） 

届 出 者 

1  指定定期検査機関 5  適正計量管理事業所の指定を受けた者に属する計量士 

2  指定計量証明検査機関 6  届出製造事業者 

3  定期検査に代わる検査を行う計量士 7  届出修理事業者 

4  計量証明検査に代わる検査を行う計量士 8  指定製造事業者 

※NA欄にチェックがある場合は、その概要をコメント欄に記載すること 

 確認事項（承認基準） チェック コメント等 

1 マニュアルに記載される事項 Y N NA  

 表題の記載・構成内容の記載・届出者の氏名等の記載     

 

2 マニュアルの構成（以下の書類が添付されているか） Y N NA  

⑴ 質量標準供給体系図     

⑵ 質量標準管理規則     

⑶ 質量標準管理細則     

⑷ 管理台帳（一覧表を含む）     

⑸ 検査室平面図･機器（設備）配置図     

⑹ 観測紙等の各種様式     

⑺ 契約書等の写し（貸借契約・委託契約がある場合）     

 

3 構成する文書等の個別事項     

3.1 標準体系図 Y N NA  

3.1.1 上位からの標準供給の流れが体系化されている     

3.1.2 精度等級、表す量（公称値）、形状、材質、数量の記載    (別紙参照可) 

3.1.3 比較器の種類・性能・能力の概略    (別紙参照可) 

3.1.4 貸借･委託の契約がある場合の区分の記載     

3.2 質量標準管理規則（以下の事項が規定されているか） Y N NA  

3.2.1 目的     

3.2.2 用語（計量関係例規集、JIS以外の特に定める用語を使用する場合）     

3.2.3 組織（管理責任者等、組織図添付可）     

3.2.4 管理台帳     

3.2.5 報告（管理体制に基づく報告体制の記載）     

3.2.6 

.1~.2 

保守及び管理‐（質量標準器等）     

保守及び管理‐（質量比較器等）     

3.2.6 

.3 

質量標準器等の管理周期     

質量比較器等の管理周期（委託する場合は委託先ﾏﾆｭｱﾙによる）     

3.2.7 借用、調整等の委託（外部との契約がある場合）     

3.2.8 制定・改正     

3.2.9 附則（承認日の記載等について）     
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3.3 質量標準管理細則（以下の事項が規定されているか） Y N NA  

3.3.1  用語     

3.3.2 検査義務についての細目     

3.3.3 外部検査依頼前の事前検査（自主検査）     

3.3.4 自主検査の項目及び方法     

3.3.5 調整等における遵守事項     

3.3.6 調整等の手順     

3.3.7 調整等の測定回数     

3.3.8 調整等の判定基準     

3.3.9 調整等の結果の記録管理     

3.3.10 不良処置     

3.3.11 

.1 

質量標準器等の取扱い     

質量比較器等の取扱い     

.2 質量標準器等の構造検査     

3.3.12 質量比較器及び質量標準器の借用     

3.3.13 調整等の委託に関する事項     

3.4 管理台帳 Y N NA  

3.4.1 質量標準器等一覧表 

(記載例)：精度等級、製造事業者名、表す量(公称値)、器物(識別)

番号、形状、材質、数量、保管場所、管理周期、所有形態等 
 

    

3.4.2 質量標準器等管理台帳 

(記載例)：精度等級、表す量(公称値)、器物(識別)番号、形状、材

質、製造事業者名、管理責任者及び担当者名(確認欄)、使用目的(用

途等)、器物の保管場所、質量標準器等の管理周期(基準分銅は有

効期間)、基準検査の有効期間、又は JCSS校正実施日及び校正証

明書番号、自主検査の実施日及び実施内容、台帳の保管期間 
 

    

3.4.3 質量比較器等一覧表 

(記載例)：機種名、製造事業者名、器物番号、仕様及び性能、保

管場所、管理周期、所有形態等 
 

    

3.4.4 質量比較器等管理台帳 

(記載例)：機種名、製造事業者名、器物番号(製造番号を含む)、仕

様及び性能(型式承認番号)、管理責任者及び担当者名、使用目的、

器物の設置(保管)場所、質量比較器等の管理周期、外部検査の実

施日及び結果、自主検査の実施日及び結果、台帳の保管期間 
 

    

3.5 検査室平面図及び機器（設備）配置図 Y N NA  

 検査室平面図・設備配置図（環境条件等含む）     

3.6 各種様式及び観測紙等 Y N NA  

 実用基準分銅の調整等に係る観測紙（委託の場合を除く）     

 自主点検観測紙「質量標準器等」・「質量比較器等」     

3.7 契約書等の写し（貸借契約、委託契約がある場合） Y N NA  

 設備貸借契約書等又は調整等委託契約書等の写し     
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